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熔体流动速率仪检定规程

    本规程适用于新制造、使用中和修理后的挤压式熔体流动速率仪 (以下简称熔流

仪)的检定。

一 概 述

    熔流仪是用于测量热塑性塑料在给定的温度和压力下熔体每10 min通过标准口模

质量 (熔体流动速率)
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17 熔流仪测量准确度的检定

    在相同的实验条件下，于被
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附录 5

检定熔体流动速率仪实验记录

送 检 单 位 检定日期




